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TEST KONTROL KALIBRASYON RAPORU
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Yukarida kiinye bilgileri bulunan donanim saglik hizmet sunumunda;

]
SINIRLI KULLANIMA UYGUNDUR.

HIZMET
SONUCU

Cihaz 6lgimiinde herhangi bir problemle karsilasilmamistir. Sapmalar standart degerler arasindadir. Cihaz faal bir sekilde kullaniciya
teslim edilmistir.

GENEL
DEGERLENDIRME

TARIH TESTi YAPAN SORUMLU MUDUR
05.01.2026 i. Melih SIRMAGUL Cidem DUMAN
Uzman

A

CEVRE $ARTLARI 23+3 °C 1010+ 3 hPa 4010 %RH

Bu kapak sayfasi dahil 3 sayfadan ibaret olup, yukaridaki kiinye bilgileri belirtilen biyomedikal donanima 6zel
dizenlenmistir.

Mihursiz,elektronik imzasiz veya islak imzasiz raporlarin gegerliligi bulunmamaktadir.

BiLDiRIM

Bu rapor TURKMET A.S.'nin izni olmadan gogaltilamaz, kismi pargalar halinde kullanilamaz, degerlendirilemez.

Bu rapor sorumlu kurum yonetiminin bilgisi disinda paylasilamaz, dagitilamaz, kismen dahi olsa kullanilamaz.
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' . RAPOR NO
; ) DIS UNITI
N TEST KONTROL KALIBRASYON RAPORU
TURKMET T26010031
TestNo 1. Fiziksel Kontrol EVET HAYIR
1 Cihazda gatlamalar ve / veya kirilmalar var mi? - X
2 Sabit olmasi gereken ama hareket eden pargalar var mi? - X
3 Cihaza ait kablolarda yirtiklar, kopmalar veya hasar mevcut mu? - X
4 Cihaz Uzerinde standartlara uygun etiketleme ve isaretlemeler mevcut mu? X -
5 Cihazin hareketli parcalari dizgiin ¢aligmakta mi? X -
6 Yukarida belirtilenlerin diginda cihazin kullanimi esnasinda, gézlem ile tespit edilebilen; hastaya, X
operatore ve diger kisilere zarar verebilecek her hangi bir kusur bulunmakta mi? )
7 Gérsel muayene sonucu bu CIHAZ KULLANIMA UYGUN MU? EVET
TestNo 2. Elektriksel Gluvenlik Testi
= STANDART NO: TSE EN 62353 REVIZYON TARIHi: 2015
-
5 -
-c—_o' STANDART BASLIGI: Elektrikli tibbi donanim - Tekrar deneyi ve elektrikli tibbi donanimin tamirinden sonraki deneyi
'_
(%]
= TEST MADDE NO: - TEST UYGULAMA TARIHI: 05.01.2026
s BIYOMEDIKAL TANIM: ELEKTRIKSEL GUVENLIK ANALiZORU
=
s MARKA RIGEL MODEL: 288+
o)
2 LOT/PARTI NO: - SERI NO: 39P-0229
=
% IZLENEBILIRLIK TUBITAK UME
& SERTIFIKA NO: UME G1IMM-0100 GECERLILIK SURESI: 22.04.2026
‘= PARAMETRE TANIMI: Olgiim sonuglarinda belirtilmistir.
o] —— " =
5’ OLCULEN KATOLOG ARALIGI: Olglim sonuglarinda belirtilmistir.
‘c:o' 1 Sertifikadan Gelen Belirsizlik
= S . 2 Yillik Kaymadan Gelen Belirsizlik
=) BELIRSIZLiK BILESENLERI —_— —
< 3 Cozundrlikten Gelen Belirsizlik
0
4
CiHAZIN TUORU B CiHAZIN SINIFI I
= o - + C . -
< TEST MAINS LII\{IIT OLCL}LEN BIRIM * Genigletilmis Belirsizlik
g DEGER DEGER (k=2)
§ Topraklama baglantisi Polarize - - Q -
s Faz Voltaji Polarize - 224,7 \% 0,58
S Nétr Voltaji Polarize - 0,4 % 0,58
—
0O Yikleme Akimi Polarize - 0,1 A 0,06
Yukleme Testi Polarize - 0,1 kVA 0,58
Ekipman Kagak Akimi Polarize 100 <4 uA 0,83
Ekipman Kagak Akimi Ters Polarize 100 <4 uA 0,83
ADI SOYAD!: i. Melih SIRMAGUL
== UNVANI Uzman
= % Cihaz 6l¢timlinde herhangi bir problemle karsilagilmamistir.
Sz .
05 Sapmalar standart degerler arasindadir. )
= IMZA
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TURKMET

DiS UNITI
TEST KONTROL KALIBRASYON RAPORU

RAPOR NO

T26010031

Test Kontrol Kalibrasyon Raporu Bilgilendirme Sayfasi

(Bu kisim Test kontrol kalibrasyon raporu hakkindaki genel bilgileri igerir.)

icerik Hakkinda:
e Test 1. : Fiziksel Kontrol
e Test 2. : Elektriksel Guvenlik Testi

* Testlere iliskin bilgiler (standart numarasi, ilgili maddesi/maddeleri ... v.b.) her test sayfasinin bagindaki test
bilgileri kisminda yer almaktadir.

¢ Referans cihazlara ait bilgiler (marka, model, seri no, izlenebilirlik vb.)"Referans Donanim" kisminda yer
almaktadir.

«  Olgiim belirsizligi hesaplarina dair veriler "Olciim Bilgileri" kisminda yer almaktadir.

Belirsizlik Biitgesi ve Genigletme Katsayisi Hakkinda:

* Belirsizlik beyan edilen her sayfanin altinda belirsizlik bltgesine katkisi olan terimler, belirsizlik tipleri ve
degerleri verilmistir.

e Tum genisletilmis 6lgim belirsizlikleri k = 2 olacak sekilde verilmistir.

Uygunluk Kriterleri Hakkinda:

¢ Test edilen cihazin kullanima uygun olmasi veya uygun olmamasi karari testin ilgili standardinda belirtilen
uygunluk kriterine gore verilmektedir. Kantatif olgimlerde uygunluk kriterleri incelenirken ortalama
degerlere belirsizlik terimi eklenerek yada ¢ikartilarak yapilmistir.

TARIH TESTi YAPAN SORUMLU MUDUR
05.01.2026 i. Melih SIRMAGUL Cidem DUMAN
Uzman

A
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